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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
DİSEKSİYON MİKROSKOBU CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	DHM-TLM-101

	
	
	Yürürlük Tarihi
	17.12.2021

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…/…/…/00



	Laboratuvar Adı
	:
	DEHAM Ameliyathanesi

	Cihaz Adı
	:
	Diseksiyon Mikroskobu 

	Marka & Model
	:
	SDPTOP / 0D500H

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Görevli Personel


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesi’nde kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesi’nde kullanılan Diseksiyon Mikroskobu ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.

4.2. Mikroskobun fişi prize takılır.

4.3. ‘’POWER’’ tuşu ile mikroskop açılır.

4.4. Yumuşak ve tüysüz bir bez ya da bir peçete yardımı ile oküler ve mercekler silinir.
4.5. Kullanılacak objektif hazır hale getirilir.

4.6. Mikroskopun lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
4.7. Diseksiyon yapılacak kısım objektifin altına getirilerek cerrahi işlem yapılır.
4.8. İşlem bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır.
4.9. ‘’POWER’’ tuşu ile mikroskop kapatılır.

4.10. Fişi prizden çekilerek koruma kılıfı takılır.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaza ait kullanım talimatı 

5.2. Makina bakım kartı
	Hazırlayan

Birim Kalite Sorumlusu
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No
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