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	ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ – (ADYÜ)
KURU HAVALI STERİLİZATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI 
	Doküman Kodu
	DHM-TLM-102

	
	
	Yürürlük Tarihi
	17.12.2021

	
	
	Revizyon Tarihi/No
	…./…/…/00



	Laboratuvar Adı
	:
	DEHAM Ameliyathanesi

	Cihaz Adı
	:
	Kuru Havalı Sterilizatör (Etüv) 

	Marka & Model
	:
	NÜVE / FN 120

	Sorumlular
	:
	Cihazdan Sorumlu Görevli Personel


1. AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesinde kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın görevli personel tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesinde kullanılan Etüvün ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar. 
3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli personeller sorumludur.  

4. UYGULAMA

4.1. Cihazın fişi prize takılır.
4.2. Açma-kapama anahtarı ile cihaz açılır.

4.3. Sıcaklık ayar butonuna basılır.

4.4. Sıcaklık arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak sıcaklık ayarlanır.

4.5. Zaman ayar butonuna basılır.

4.6. Zaman arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak zaman ayarlanır.

4.7. Start/Stop butonuna basılarak program çalıştırılır.

NOT: Kir ve tozlara karşı cihaz nemli bir bezle silinir. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI
5.1. Cihaza ait kullanım talimatı 

5.2. Makina bakım kartı

5.3. Cihaz kalibrasyon planı
	Hazırlayan

Cihazdan Sorumlu Görevli Personel
	Onaylayan

Birim Yöneticisi
	Sayfa No
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